
Laser LAX 300
Instrukcja obsługipl
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Zmierzyć pionową odległość między 
punktem 1 i punktem 3. Różnica nie 
powinna przy tym wynosić więcej niż:

S maksymalna 
dopuszczalna wartość  

5 m  3,0 mm
10 m  6,0 mm
15 m  9,0 mm
20 m 12,0 mm

Dla różnic obowiązuje:

Δ ges 1   =  Δ 1 - Δ 2  <   ± 2mm

Δ ges 2  =  Δ 3 - Δ 2  <   ± 2mm

Należy zwracać uwagę na znaki podczas obliczania !
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